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1. INFORMACOES DO CLIENTE/AMOSTRA
Solicitante: TOP FUSION INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA.

Enderego: Rodovia BR-101, Km 71, n° 9665 — CEP: 89254-000 - Araquari / Santa Catarina.
Pedido: Conforme Orgamento 11163. 'Data de Entrada: 23/03/2015
Tipo de Amostra/Material: Tubo / Polietileno N° de Amostras: 01
Identificagio das Amostras: Tubo PEAD PN-16 @75.

2. HISTORICO

Foi encaminhada ao Laboratdrio de Materiais da Sociesc, pela empresa Top Fusion Industria
de Tubos e Conexdes LTDA, uma (01) amostra de tubo de polietileno identificada como “Tubo
PEAD PN-16 975", produzida com PEAD da Braskem Lote RSGD4D043E, para realizagdo do
ensaio abaixo descrito:

¢ Ensaio de Fluidez.

3. ENSAIO DE INDICE DE FLUIDEZ

3.1 — Metodologia do Ensaio.

Equipamento Utilizado: Plastometro CEAST
Certificado / Data de Calibragdo: |00839/14 — 11/02/2014
Norma de Referéncia: ABNT NBR 9023
Peso / Temperatura de Ensaio 5000 g/ 190°C

3.2 — Resultados do Ensaio
A Tabela 01 mostra os resultados dos ensaios de indice de fluidez.

Tabela 01 — Resultados dos ensaios de indice de fluidez.

Pavimetro de Bnsals indice de Variacio Fluidez Varia}gﬁo
Identificacio Fluidez entre Tubo e Maxima
Temperatura Massa () | (e/10min) PEAD Virgem * Permitida**
(°C) (%) (“e)
Tubo PEAD
PN-16 375 190 5000 0,215 2,27 25

* Utilizado Fluidez do PEAD Virgem conforme relatério 0599.07/2014 da Sociesc.
** Variacdo mdaxima permitida conforme norma ABNT NBR15561:2007
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4. CONSIDERACOES FINAIS

Com base no resultado obtido no ensaio de indice de fluidez acima descrito, constata-se que
a amostra “Tubo PEAD PN-16 @75" atende ao requisito da norma ABNT NBR 15561:2007 em
relagdo ao item Indice de Fluidez (Tabela A.3).

Joinville, 31 de margo de 2015.

MAICON LUIZ ELLO
CRQ 13—

Responsavel Técnico ratério de Materiais

NOTAS:

O relatério so deve ser reproduzido por completo. Reprodugdo em partes requer aprovacdo escrita do laboratdrio.
Os resultados deste ensaio tém significagdo restrita e se aplicam tdo somente, a(s) amostra(s) fornecida(s) pelo
interessado. Este documento somente terd validade se assinado pelos analistas responsdveis.

Finalizagdo do relatério.
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